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ISTRUZIONI 

per il medico

120 мм



Gentile Dottore!

Il problema può essere risolto in modo semplice e rapido 
poichè i bottoni possono essere riattaccati facilmente.

Informazioni aggiuntive:
In ogni set in cui sono previsti i bottoni integrati, sono incluse 5 unità di riserva.
Se il paziente si trova all’estero e non può recarsi dal proprio medico, può essere 
consigliato di rivolgersi a qualsiasi clinica odontoiatrica, mostrando le istruzioni 
contenute all’interno della scatola degli allineatori.
Ricordare al paziente che i giorni in cui il bottone è stato staccato devono 
essere aggiunti al periodo di utilizzo dell’allineatore corrente.

Istruzioni per il riposizionamento del bottone:
Sgrassare la superficie dell’allineatore nel punto di fissaggio del bottone 
utilizzando una soluzione alcolica.
Applicare una quantità sufficiente di bond sulla base del bottone.
Fissare il bottone sull’allineatore seguendo la forma ovale dell’alloggiamento.
Il bottone deve essere posizionato esattamente lungo il suo contorno. 
Premere leggermente per una migliore adesione.
Fotopolimerizzare il bond per 20 secondi.
Controllare la tenuta del bottone utilizzando l’elastico. Il bottone deve essere 
ben fissato.

Durante il trattamento può accadere che i bottoni 
integrati sulla mascherina, qualora presenti, si 

stacchino. Si tratta di una situazione normale nel 
trattamento ortodontico e non di un difetto del 

dispositivo. I bottoni, infatti, sono soggetti a 
continue sollecitazioni meccaniche durante 

l’applicazione e la rimozione dell’elastico.


